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Patógeno Resultado del test   

VIRUS Medio Exposición Efectividad % Laboratorio / Universidad  Nº Informe 

Influenzavirus 
Húmedo 30 min 86 Laboratorio de virus contaminantes del 

agua y de los alimentos 
Universidad de Barcelona 

20200228 
Seco 30 min 38 

Sincitial VRS 
Húmedo 2 h 99 Laboratorio de virus contaminantes del 

agua y de los alimentos 
Universidad de Barcelona 

20191212_3 

Seco 2 h 92 20191212_4 

Rotavirus seco 2h 99 
Laboratorio de virus contaminantes del 

agua y de los alimentos 
Universidad de Barcelona 

20191212_2 

Coxiackievirus 
 (H2O2) 

Húmedo 4 h 99,9 Laboratorio de virus contaminantes del 
agua y de los alimentos 

Universidad de Barcelona 
20180711 

Seco 4 h 99,4 

 


